rtedura PSZ-03/0L

Zatacznik Nr 03 ¢ z dn. 04.03.22

Y Oddziat Laboratoryjny

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koninie \\“\”'”/"//
N 7,

ODDZIAL LABORATORYINY \g\\\\_/_///fz

62-500 Konin, ul. Stanistawa Staszica 16 Sg~—— — ;___

tel. 63 243-90-52  fax. 63 246-49-50 M

; . . . T

e-mail: sekretariat.psse.konin@sancpid.gov.pl = //—x\ &

A P N

,I/"/ul n\\‘\\

Wyd. Nr 03

(T

PCA

PoLsxie CENTRUM
AXREDYTACJ!

©

BADANIA

AB 648

* Nazwa i adres klienta:

* Rodzaj probki

*

Prébka pobrana przez:

Prébka dostarczona przez:

* Wg protokotu pobrania nr:

* Migjsce pobrania i opis probki:

Data wydania: Konin, dnia 22-05-2023 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr B-84-87-S/2023

Hotel ,,Atut” Sp. z 0.0.
ul. Torunska 27, 62-563 Lichen Stary
woda z basenu kapielowego

PSSE Konin OL p. A. Grzelak, K. Rykaczewska
wg PTW-HK-01 Nr rejestru probki:
PSSE Konin OL Nr rejestru zlecenia:
* Data pobrania prébki:
OL.9012.3.53-54.B.S.2023

wodociag publiczny Bylew

Hotel ., Atut” Sp. z 0.0., ul. Toruniska 27, 62-563 Lichen Stary
B-84-5/2023 - woda wprowadzana do niecki basenu z systemu cyrkulacji
B-85-S/2023 - woda z niecki basenu

B-86-S/2023 - woda wprowadzana do niecki jacuzzi z systemu cyrkulacji
B-87-S/2023 - woda z niecki jacuzzi

Stan probki dostarczonej do laboratorium: bez zastrzezen .
Dane pozyskane od klienta oznaczono gwiazdka (*).
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pobicranie i transport probek dostarczanych przez zleceniodawcow.

Data dostarczenia probki:

B -84-87-5/2023
04-S/2023
10-05-2023

10-05-2023

ZESTAWIENIE WYNIKOW
Kod probki ‘i 5;84-75/2023* * Godz. pobrania 10:40 : Godz. dostarczenia do lab. 14:15
SEKCJA BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH ZYWNOSCI, WODY I GLEBY
] Wynik J Niepewnosé! : Dopuszc;glﬁg;;gr:(?ééj'Vj;qggs—tﬁka Identyfikator mctodvaada}n‘l;}

| Parametr

Liczba bakterii z rodzaju
Legionella

Data zéllor’xczenia badan : 25-05-2b23r

(nie wykryto)

J | PN-EN ISO 11731:2017-08

0
1

| | |+ Ap12019-12
0 | Jtk w 100 ml | Matryca A; Procedura §
| (pozywka A),7(pozywka C-GVPC)

Wyniki odnosza si¢ wylacznie do otrzymanej i zbadanej probki. Sprawozdanic z badan bez pisemnej zgody PSSE w Koninie nie moze by¢ kopiowane

we fragmentach,
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Procedura PSZ-03/0OL Zatacznik Nr 03 ¢ z dn. 04.03.22
Oddziat Laboratoryjny Wyd. Nr 03
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koninie Sprawozdanie z Badan nr  B-84-87-S/2023
| Kod probki B-85-8/2023  * Godz. pobrania | 10:20 | Godz dostarczeniadolab. |  11:00 |

SEKCJA BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH ZYWNOSC] WODY I GLEBY

‘{Paramctr Wynik Nlepewnoaé‘ i Dopuszczalna wartoﬁé2 Jednostka | ldentvﬁl\ator metody badama3 .
I | PN-EN ISO 11731:2017-08

| |
| Liczba bakterii z rodzaju i 0 | 0 | jtk w 100 ml ;Apl'zgli I2d ”
| i i krvt 2 [ ‘ atryca rocedura
| Exsionella Gy ‘ | (pozywka A),7(pozywka C-GVPC) |
l } ' 1 Metoda filtracji membranowe;j
Data zakonczenia badan : 22-05-2023r.
| e ey | . o | . | __‘.
| Kod proébki 1 B-86-S/2023  * Godz. pobrania 10:15 l Godz. dostarczenia do lab. ‘l 11:00 i
SEKCJA BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH ZYWNOSCI, WODY I GLEBY
| Parametr [ Wynik Niepewnosé! | Dopuszczalna warto$¢é? i Jednostka | Identyfikator metody badania® |
| | | PN-ENISO 117312017-08 |
b N . ' . ' + Ap1:2019-12
| Liczba bakterii z rodzaju \ 0 - | 2 3 ‘
: ; ; - 0 jtk w 100 ml | Matryca A; Procedura 7 (pozywka |
» | o ] & |
| Legionella (nie wykryto) | } C.GVPO) |
! . | B ' - Mgloda filtracji membranoch |
Data zakonczenia badan : 22-05-2023r.
| Kod probki B-87-S/2023 | * Godz. pobrania 1 10:35 l Godz. dostarczenia do lab. } 11:00

SEKCJA BADAN I'V'IKROBIOLOGICZ\'Y CH ZYWNOSCI, WODY i GLEBY

| Parametr 1 Wynik prewnoéé‘ f Dopuszczalna wartosé? | Jednostka ’ Identyfikator metody badama ‘

|
i ? | PN-EN SO 11731:2017-08
\
|

|
| Liczba bakterii z rodzaju

J
0 + Apl:2019-12 1
Legionella ‘

: : : | 0 itk w 100 ml ‘
(nie wykryto) | ‘r J ‘ ?:Agr\)l ;ac ;\ Procedura 7 (poZywka
| ' Metoda filtracji membranowej |

Data zakoﬁczeniavb‘ad—éﬁ“; 22-05-2023r.
Autoryzowal:

Sekcja Badan Mikrobiologicznych
Zywnosci, Wody i Gleby:

K.R

Niepewnos¢ pomiaru wyniku badania podaje si¢ wg uzgodnien z klientem oraz dla wynikéw w granicach wartosci normatywnych lub gdy ma to znaczenic
dla m:arodajnoﬁcn wyniku. Niepewno$¢ pomiaru wyniku badama stanowi niepewnos¢ rozszerzong dla prawdopodobieristwa rozszerzenia 95% i wspolezynnika
rozszerzenia k=2. W badaniach m:kroblologlcmych priedstaw:ona niepewnos$¢ rozszerzona zostala oszacowana zgodnie z ISO 19036. Podawane wartosci
niepewnosci nie zawieraja niepewnosci zwiazanej z pobraniem i transportem probki.,

Dopuszczalna warto$¢ okreslona w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na
ptywalniach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1230).

"

w

Metody badawceze stosowane w badaniach sa metodami zalecanymi przez Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 . w sprawie wymagan,
jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1230).

<KONIEC SPRAWOZDANIA>

Wyniki odnosza si¢ wylacznie do otrzymanej i zbadanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody PSSE w Koninie nie moze by¢ kopiowane we
fragmentach,
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